Zatqcznik nr 5
do zaproszenia do sktadania oferty
na postepowanie nr 34/W0/2022

Projekt protokelu zdawczo-odbiorczego
na zakup i dostawe stanowiska pomiarowego do sprawdzania odmierzaczy gazu cieklego
propan-butan

sporzadzony W Biatymstoku w siedzibie Okregowego Urzgdu Miar w Biatymstoku,
ul. M. Kopernika 89, 15-369 Biatystok, dnia ............ .... roku w sprawie odbioru
przedmiotu umowy tj. zakupu i dostawy stanowiska pomiarowego do sprawdzania
odmierzaczy gazu cicktego propan-butan na podstawie Umowy nr..................o.oeenen,
zdnia ........oooeinn roku.

Komisja odbioru Zamawiajacego w skladzie:

L e
2 s
B ————————————————
przy udziale przedstawicieli Dostawcy:
L ————————
2 s
B ————————————————————
przeprowadzita w dniu ................ roku, (zgtoszony przez Dostawce elektronicznie w dniu
....................... roku ), koncowy odbiér Przedmiotu umowy.
Lp. | Opis | Tak / Nie

Stanowisko pomiarowe do sprawdzania odmierzaczy gazu cieklego propan-butan

1. | Obudowa stalowa w postaci ramy zapewniajagca przenoszenie
i transportowanie zwartej bryly stanowiska

2. | Licznik objetosci w zakresie pomiarowym gmin = 5 dm3/min do 50 dm3/min
z doktadnos$cia do 0,01 dm3 (10 ml)

3. | Wbudowany w wyswietlaczu licznik sumaryczny, pokazujacy catkowita ilos¢
przelanych przez stanowisko litrow

Liczydto elektroniczne umieszczone w szczelnej skrzyni z elektronicznym

4, . .
wyswietlaczem liczydia

5. | Linka uziemiajgca o dlugosci co najmniej 5 m, zakonczona przytaczem
krokodylkowym

6. | Przewdd zasilajacy, wtyczka 230 V * oraz opcjonalnie wtyczkg DC 12 V*

7. | Sekundomierz elektroniczny o warto$ci dziatki elementarnej 0,01 s

8. | Pistolet nalewczy

9. | Zawor regulacyjny umozliwiajacy nastawienie strumienia objetosci

10. Zawor odcinajacy umozliwiajacy jednoznaczne rozpoczgcia i zakonczenie

pomiaru

11. | Zawor spustowy na wylocie stanowiska

12. | Waz elastyczny o dlugo$ci co najmniej 5 m wraz z przytagczami gazowymi

13. | Stanowisko pomiarowe wykonane w wersji [EX].

Zakres wartosci strumienia objetosci gazu LPG:  Qmin: 5 dm3 /min, Qmax: 50

14. dm?3/min

15. | Zakres zmian temperatury przeptywu gazu LPG: tmin: - 25°C, tmax: 55°C

16. | Zakres zmian temperatury otoczenia: tmin: - 40°C, tmax: 60°C
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Dostawa zostata wykonana w terminie:

Tak*
Nie* — zastrzezenia:

Potwierdzenie kompletnosci dostawy/ustugi:

Tak*
Nie* — zastrzezenia:

Potwierdzenie zgodnosci jakosci przyjmowanej dostawy z parametrami zaoferowanymi
w ofercie:

Zgodne*
Niezgodne* — zastrzezenia:

Koncowy wynik odbioru:

Pozytywny*

Ustalenia koncowe.

1. Dostawca o$wiadcza, ze stanowisko pomiarowe do sprawdzania odmierzaczy gazu
ciektego propan-butan zostalo wykonane zgodnie z umowg Nr ..............cccevvevennnnn
zdnia ..o roku, jest kompletne, sprawne i jest zdolne do uzycia
zgodnie z przeznaczeniem.

Dostawca oswiadcza, ze konstrukcja 1 parametry spetniaja wymogi obowigzujacych norm
| przepisow.

Wraz z odbieranym stanowiskiem pomiarowym do sprawdzania odmierzaczy gazu
ciektego propan-butan Dostawca dostarczyt nastepujace dokumenty:

2.

3.

a)
b)

d)
e)

9)

karte gwarancyjna,

Swiadectwo  ekspertyzy potwierdzajace mozliwo$¢  stosowania  stanowiska
do sprawdzania odmierzaczy gazu ciektego propan-butan w tym gazu skroplonego
(LPG) w ramach legalizacji ponownej i legalizacji po ocenie zgodnosci tych
przyrzadow,

swiadectwo wzorcowania licznika objegtosci wchodzacego w sklad stanowiska
pomiarowego,

Swiadectwo wzorcowania sekundomierza,

certyfikaty potwierdzajace, ze stanowisko pomiarowe i wyposazenie dodatkowe
sg przeznaczone do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem,

deklaracje zgodnosci WE zawierajgce odniesienie do wilasciwych aktow prawnych
(dyrektyw i norm), umozliwiajace wprowadzenie go do uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie regulacjami prawnymi

instrukcje obstugi w jezyku polskim,
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h) dokumentacje¢ techniczna (opis i schemat technologiczny podigczenia stanowiska,
instrukcja pomiarowa i instrukcja Bhp).

Niniejszy protokot zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Komisja postanowita:

1. Uznaé/nie uzna¢* dostawe dostarczong bez wad i odebra¢ od Dostawcy z jednoczesnym
przekazaniem uzytkownikowi.
2. Termin gwarancji na przedmiot umowy uptywa z dniem:

Na tym protokot zdawczo-odbiorczy zostal zakonczony, co czlonkowie Komisji Sstwierdzaja
przez podpisanie niniejszego protokotu.

Podpisy:

I. Czlonkowie Komisji: Il. Przedstawiciele Dostawcy:
1o 1 e
2 s 2 e
B e B

* Niepotrzebne skresli¢



