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Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch przenośnych gęstościomierzy oscylacyjnych wraz z etui 

ochronnym, fabrycznie nowych, obejmujący dostawę, uruchomienie, dostarczenie do miejsca 

użytkowania wskazanego przez Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi 

urządzenia zgodnie z poniższymi warunkami.  

 

1. Zamawiający: 

Okręgowy Urząd Miar  w Białymstoku, 15-396 Białystok ul. Kopernika 89. 

 
 

2. Wykaz wymagań przedmiotu zamówienia: 
 

Fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany gęstościomierz oscylacyjny przenośny przeznaczony do 

kontroli towarów paczkowanych (ustawa o towarach paczkowanych z dnia 7 maja 2009 roku,                             

Dz.U. z 2022 r. poz. 2255). 

 

1. Zakres pomiarowy gęstości: od 0 g/cm3 do 3 g/cm3. 

2. Precyzja odczytu: 0,001 g/cm3 . 

3. Zasilanie gęstościomierza: akumulatorowe. 

4. Gęstościomierz powinien posiadać etui ochronne lub walizkę transportową (przeznaczony 

do częstego transportu). 

5. Preferowane jest oprogramowanie komputerowe do wyznaczania co najmniej gęstości oraz 

łączności gęstościomierza z komputerem za pomocą  łącza USB lub bluetooth.   

6. Gwarancja: min. 12 miesięcy. 

7. W komplecie instrukcja obsługi w języku polskim. 

 

 

3. Dodatkowe wymagania 

 

1. Produkt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany,                  

nienaprawiany oraz dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do jego uruchomienia 

akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi.   

2. Termin dostawy: do 21 grudnia 2023 r. 

3. Minimalny okres świadczenia usług pogwarancyjnych - 5 lat 

4. Czas reakcji serwisowej - czyli okres czasu od dnia zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu 

gęstościomierza oscylacyjnego do rozpoczęcia czynności mających na celu usunięcie 

nieprawidłowości - nie powinien przekraczać 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia 

roboczego po zgłoszeniu. 
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5. Naprawa, wymiana nieprawidłowo działających podzespołów (elementów) 

gęstościomierza oscylacyjnego lub całego gęstościomierza na nowy o co najmniej takich 

samych parametrach metrologicznych, powinna nastąpić nie później niż w terminie                           

6 tygodni, licząc od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu reklamacji.   

6. Dostawca zamówienia pokrywa wszystkie koszty związane z jego dostarczeniem,                                        

uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi gęstościomierza 

oscylacyjnego w miejscu wskazanym w umowie przez zamawiającego.    

 

 


