PREZES GEOWNEGO URZEDU MIAR

Warszawa, dnia 13 listopada 2025 .

Wystapienie pokontrolne nr DNK-WN.80.12.2025.7

Jednostka kontrolowana:

Okregowy Urzad Miar w Biatymstoku
ul. Kopernika 89, 15-369 Bialystok

(nazwa i adres jednosiki konirolowanej)
Kontroler:

e -~ glowny specjalista w Wydziale Nadzoru
Departamentu Nadzoru i Kontroli GUM

(imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe kontrolera)

Kontrole w Okregowym Urzedzie Miar w Biatymstoku, ul. Kopernika 89, 15-369 Bialystok,
zwanym dalej ,,OUM w Bialymstoku, przeprowadzono od 19 marca 2025 r. do 19 kwietnia 2025
r., na podstawie pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli nr DNK-WN.80.12.2025.1,
z 12 marca 2025 r., wydanego z up. Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar, zwanego dalej ,,Prezesem
GUM?, przez Wiceprezesa Gtownego Urzgdu Miar — Pana Dodatkowo,
na zasadach okre$§lonych w art. 35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), kontroler, mailem z 29 maja 2025 r., zwrocit si¢ z prosba do
Dyrektora OUM w Biatymstoku o dodatkowe wyjasnienia.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmowal zgodno$¢ obowigzujacych w OUM w Bialymstoku uregulowan
wewnetrznych (procedur) dotyczacych legalizacji:

1)  przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego;
2)  wag nieautomatycznych;
3)  odmierzaczy paliw ciektych oraz odmierzaczy gazu cieklego LPG,
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z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa w tym zakresie.

L Ocena ogdlna kontrolowanej dzialalnosci

W OUM w Bialymstoku opracowane zostaly wymienione nizej instrukcje w zakresie
legalizacji odmierzaczy paliw cieklych oraz gazu cieklego LPG:

- Instrukcja sprawdzania odmierzaczy paliw cieklych (innych niz gazy ciekle)
ISO1.FF163.L2, wydanie z 13 kwietnia 2023 r.,

- Instrukcja sprawdzania odmierzaczy gazu cieklego propan-butan ISO1.FF164.12,
wydanie z 13 kwietnia 2023 r.,

Powyzsze instrukcje zostaly zatwierdzone przez Naczelnika Wydzialu Ushug
Metrologicznych OUM w Bialymstoku, zwanego dalej ,,WUM”.

Legalizacje przyrzadow do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego oraz
wag nieautomatycznych odbywaja si¢ na podstawie przepiséw wiasciwych rozporzadzen' 2.
Dyrektor OUM w Biatymstoku podal w swoim wyjasnieniu?, ze wewngtrzne uregulowania w ww.
zakresie nie sg konieczne, poniewaz rozporzadzenia w pelni okreslaja wymagania, zakres
sprawdzen dla tych przyrzadéw oraz sposéb w jaki te sprawdzenia nalezy wykonag.

Przekazane w trakcie kontroli opisy czynnosci wykonywanych podczas legalizacji
przyrzadéw pomiarowych (objetych zakresem kontroli) sq opisami pogladowymi, ktére nie maja
jednak odzwicrcicdlenia w oficjalnych dokumentach, wydanych pracownikom do stosowania.

W ocenie kontrolujacego, w celu jednolitego prowadzenia czynnosci zwigzanych
z legalizacjg przyrzadéw pomiarowych, zasadne jest opracowanie wewngtrznych procedur
wprowadzanych bezposrednio zarzadzeniami Dyrektora OUM w Bialymstoku, regulujacych
w calym OUM w Biatymstoku zasady wykonywania powierzonych zadafi dotyczacych legalizacji
przyrzadéw we wszystkich skontrolowanych obszarach.

IL. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny czastkowe kontrolowanej dzialalnosci

1. Legalizacja przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdow w kontroli ruchu drogowego
Ocena:

W OUM w Bialymstoku brak jest wewnetrznych procedur w zakresie legalizacji przyrzadow
do pomiaru predkosci pojazdoéw w kontroli ruchu drogowego.

Na podstawie:

! Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé przyrzady
do pomiaru predkosei pojazdéw w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegétowego zakresu badati i sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. z2019r. poz. 1081), zwane dalej
~Rozporzadzeniem w sprawie przyrzadow do pomiaru predkosci”

2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé wagi
nieautomatyczne, oraz szczegdlowego zakresu sprawdzefi wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. poz. 152), zwane dalej ,,Rozporzadzeniem w sprawie wag nieautomatycznych”
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- analizy opisu przeprowadzonych czynnosci,

- wyjasnien Naczelnik WUM, pani

- wyjasnien Dyrektora OUM w Bialymstoku.
Ustalenia:

T2

W OUM w Bialymstoku nie istnieja wewngtrze uregulowania w zakresie legalizacji
przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazddw w kontroli ruchu drogowego. Legalizacja ww.
przyrzadéw jest wykonywana zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przyrzadéw do pomiaru
predkosci. Dodatkowo, w ocenie Dyrektora OUM w Bialymstoku, pracownicy wykonujacy
legalizacje posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz do§wiadczenie w tym zakresie.

W ocenie kontrolujacego, w celu jednolitego prowadzenia czynnosci zwigzanych
z legalizacjg przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego, zasadne jest
opracowanie wewnetrznych procedur regulujacych zasady wykonywania powierzonych zadan, z
zakresu legalizacji tych przyrzadoéw oraz wprowadzenie ich zarzgdzeniem Dyrektora OUM w
Biatymstoku.

2.  Legalizacja wag nieautomatycznych
Ocena:

W OUM w Bialymstoku brak jest wewnetrznych procedur w zakresie legalizacji wag
nieautomatycznych.

Na podstawie:

- analizy opisu przeprowadzonych czynnosci,
- wyjasnien Naczelnik )
- wyjasnien Dyrektora OUM w Bialymstoku.

Ustalenia:

W OUM w Bialymstoku nie istnieja wewngtrze uregulowania w zakresie legalizacji wag
nieautomatycznych. Wagi nieautomatyczne zglaszane do legalizacji ponownej w OUM
w Biatymstoku sg poddawane sprawdzeniu na zgodno$¢ z wymaganiami, okreslonymi
w Rozporzadzeniu w sprawie wag nieautomatycznych. Dodatkowo, zgodnie z § 11 ust. 8
ww. rozporzadzenia, jest stosowana norma PN-EN 45501, ktoéra jest ogdlnie dostgpna dla
pracownikow wykonywujacych legalizacje wag nieautomatycznych. Na kazdym stanowisku
do legalizacji wag nieautomatycznych jest dostepny jeden egzemplarz normy z wykupiona licencja,
co zapewnia pracownikom mozliwo$¢ korzystania z niej podczas wykonywania czynnosci
legalizacyjnych. Norma jest udostgpniona pracownikom realizujagcym zadania w zakresie
legalizacji wag nieautomatycznych w formie elektronicznej wraz z wykonanym 1 wydrukiem
papierowym, dopuszczalnym przez Polski Komitet Normalizacyjny.

W ocenie kontrolujacego, w celu jednolitego prowadzenia czynnosci zwiazanych
z legalizacja wag nieautomatycznych, zasadne jest opracowanie wewnetrznych procedur
regulujgcych zasady wykonywania powierzonych zadan, z zakresu legalizacji tych przyrzadéw oraz
wprowadzenie ich zarzadzeniem Dyrektora OUM w Biatymstoku.
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3.  Legalizacja odmierzaczy paliw cieklych oraz odmierzaczy gazu cieklego LPG
Ocena:

W OUM w Biatymstoku opracowano instrukcje legalizacji odmierzaczy paliw cieklych oraz
odmierzaczy gazu cicklego LPG. Instrukcje te nie zostaly wprowadzone do stosowania
bezposrednio zarzadzeniami Dyrektora.

Na podstawie:

- analizy instrukcji dotyczacych legalizacji odmierzaczy paliw cieklych i odmierzaczy
LPG,
- wyjasnien Naczelnik WUM, pani ) A

- wyjasnien Dyrektora OUM w Bialymstoku.
Ustalenia:

W OUM w Bialymstoku funkcjonuja dwie instrukcje sprawdzenia podczas legalizacji
odmierzaczy paliw cieklych oraz gazu cieklego LPG. Instrukcje zostaly opracowane w celu
ujednolicenia i doprecyzowania procedur sprawdzania odmierzaczy paliw cieklych oraz
odmierzaczy gazu cieklego propan-butan, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Ich celem
bylo zapewnienie jednolitego podejscia we wszystkich komérkach oraz zwigkszenie przejrzystoscei,
powtarzalnosci i rzetelnosci czynnosci kontrolno-pomiarowych prowadzonych przez pracownikéw
urzedu OUM w Biatymstoku. Instrukcje zostaty zatwierdzone przez Naczelnika WUM, poniewaz,
jak wynika z uzyskanych w ramach kontroli informacji, sg to dokumenty o charakterze
wewnetrznym, majagce na celu ujednolicenie i usystematyzowanie praktycznych zasad
wykonywanych czynno$ci metrologicznych w ramach realizowanych zadan. Nie wprowadzaja one
nowych obowigzkéw, ani zmian w stosunku do obowiazujacych przepisow prawa, dlatego ich
zatwierdzenie na poziomie WUM bylo wystarczajace i zgodne zobowigzujacymi zasadami
organizacyjnymi OUM w Biatymstoku.

Dyrektor OUM w Biatymstoku byt poinformowany o opracowaniu i stosowaniu powyzszych
instrukcji. Zatwierdzenie przez Naczelnika WUM nastapito za wiedzg i zgoda Dyrektora OUM w
Bialymstoku. Instrukcje byly przedstawione Dyrcktorowi OUM w Biatymstoku do wgladu i nie
whiesiono do nich zastrzezef. Obecnie nie istnieje odrebny dokument formalnie potwierdzajacy
pisemng akceptacj¢ Dyrektora OUM w Biatymstoku.

Pracownicy OUM w Bialymstoku zostali poinformowani o koniecznoéci stosowania
Instrukcji podczas narad wewnetrznych oraz bezposrednio przez przetozonych. Instrukcje zostaty
im udostgpnione w formie elektronicznej oraz papierowej w siedzibie OUM w Biatymstoku.
Stosowanie Instrukcji przez pracownikéw OUM w Biatymstoku jest na biezaco kontrolowane.
Kontrola odbywa si¢ w ramach nadzoru nad czynnos$ciami metrologicznymi oraz kontroli
wewnetrznych prowadzonych przez Wydziatu Nadzoru iKontroli na podstawie regulaminu
organizacyjnego OUM w Bialymstoku. Sprawdzana jest zgodno$é wykonywanych czynnos$ci
metrologicznych z trescia Instrukcji, a tym samym przepisbw prawa. Ewentualne uwagi sg
przekazywane pracownikom na biezaco. Ocena skutecznosci dziatania Instrukcji jest dokonywana
w sposob biezacy przez Naczelnika WUM. Odbywa si¢ ona gléwnie na podstawie obserwacji
praktycznego stosowania Instrukcji przez pracownikéw OUM w Bialymstoku, analizy
ewentualnych probleméw pojawiajacych si¢ podczas wykonywania czynnosci metrologicznych, a
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takze uwag zglaszanych przez pracownikéw w toku pracy. Instrukcje sg aktualizowane w razie
potrzeby, np. zmian adreséw publikacyjnych, pojawienia si¢ nowych wytycznych, doswiadczen z
praktyki lub zgloszonych uwag pracownikéw.

Proces aktualizacji jest prowadzony przez Naczelnika WUM, czesto we wspodlpracy
z doswiadczonymi pracownikami wykonujacymi czynnosci metrologiczne. Po dokonaniu zmian,
nowa wersja instrukcji jest zatwierdzona i udostgpniana pracownikom OUM w Biatymstoku,
a poprzednie wersje sg archiwizowane zgodnie z zasadami obiegu dokumentow.

W ocenie kontrolujacego, w celu jednolitego prowadzenia czynnosci zwigzanych
z legalizacja odmierzaczy paliw cieklych oraz odmierzaczy gazu cieklego LPG, zasadne jest
wprowadzanie, w drodze zarzadzenia Dyrektora, wewnetrznych procedur regulujacych zasady
wykonywania powierzonych zadaf, z zakresu legalizacji tych przyrzadow.

Zalecenia pokontrolne

Zaleca sig:

1.  Opracowaé wewnetrzne procedury, regulujace zasady wykonywania powierzonych

zadan z zakresu legalizacji przyrzadéw pomiarowych wskazanych w zakresie kontroli
oraz wprowadzi¢ je do wykorzystania w OUM w Biatymstoku w drodze zarzadzenia
Dyrektora OUM.
W celu zapewnienia jednolitego prowadzenia czynnoéci zwigzanych z legalizacja
przyrzadow pomiarowych we wszystkich skontrolowanych obszarach, w zakresie
opracowania wskazanych wyzej procedur podjaé wspélprace ze wszystkimi
okregowymi urzedami miar oraz Gléwnym Urzgdem Miar.

2. Wyznaczy¢ pracownikéw merytorycznych do koordynacji i wspélpracy w tworzeniu
ujednoliconych procedur w zakresie poszczegélnych przyrzadéw pomiarowych.

3. Przeprowadzi¢ analiz¢ posiadanych instrukcji pod katem ich wykorzystania w ramach
ww. wspblpracy ze wszystkimi okreggowymi urz¢dami miar oraz Gléwnym Urzgdem
Miar.

POUCZENIE

Informacje o wykonaniu zalecen lub wykorzystaniu wnioskéw, a takze o podjetych
dziataniach lub przyczynach ich niepodjecia nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszego wystapienia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej, od

wystapienia pokontrolnego nie przystuguja srodki odwotawcze.

Wystgpienie pokontrolne sporzadzono w wersji elektroniczne;.

Z upowaznienia
Prezesa Glownego Urze¢du Miar
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Wiceprezes
Gléownego Urzedu Miar
(podpisano elektronicznie)
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